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Stoffe /Merkmale pro Probe: 

Es wurden drei Versuchsreihen mit unterschiedlichen Prüfgasgemischen / Proben  

und unterschiedlichen Konzentrationen angeboten.  

 

Stoff CAS-Nr. Bestellnummer Hersteller Probe 

1-Butanol 71-36-3 20808.291 VWR 

1+2 

2-Butanol 78-92-2 20812.295 VWR 

iso-Butanol (2-Methyl-1-

propanol) 
78-83-1 20833.297 VWR 

1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 484407-1L Sigma-Aldrich 

1-Propanol 71-23-8 043848.AP Thermo scientific 

2-Propanol (Isopropanol) 67-63-0 8.18766.1000 Merck 

n-Butylacetat  123-86-4 1.09652.1000 Merck 

3 

Cumol  98-82-8 A0478676 Thermo scientific 

Ethylbenzol  100-41-4 8.01372.1000 Thermo scientific 

Methylcyclohexan 108-87-2 8.06147.1000 Merck 

n-Octan 111-65-9 8069100250 Sigma-Aldrich 

Toluol 108-88-3 1083251000 Merck 

1,2,4-Trimethylbenzol 95-63-6 8.14505.0500 Sigma-Aldrich 

o-Xylol 95-47-6 AB 120051 Alfa Aesar 

Angebotene Probenträger: 

1.) Für den Ringversuch ohne eigene Probenahme, Belegung durch IFA-Mitarbeitende: 

 Aktivkohleröhrchen Typ BIA, Prod. No. 64 00744, von Draeger Safety 

 Aktivkohleröhrchen Typ NIOSH, Prod. No. 64 00742, von Draeger Safety 

Die Aktivkohleröhrchen Typ BIA wurden standardmäßig mit einem Probeluftvolumen 

von 40 L, die Aktivkohleröhrchen Typ NIOSH mit einem Probeluftvolumen von 4 L 

beaufschlagt. 

2.) Die Teilnehmenden am Ringversuch mit eigener Probenahme haben ihre 

mitgebrachten Probenträger mit ihrem eigenen Equipment selbst belegt. 
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Auswertung des Ringversuchs: 

Beide Ringversuche „Organische Lösemittel 2026, mit und ohne eigene Probenahme“ 

wurden zusammen ausgewertet, da diese parallel stattgefunden haben.  

Der Ringversuch wurde mit der Software PROLab Plus gemäß ISO 5725-2 ausgewertet. 

Der Z-Score aller beteiligten Labore wird mithilfe des ausreißerbereinigten 

Gesamtmittelwerts/Sollwerts und der Gesamtstandardabweichung berechnet. Die zulässige 

Abweichung vom Sollwert wurde auf (s)  10% festgelegt. 

Bei den angegebenen „Referenzwerten“ handelt es sich um den Mittelwert von sechs 

parallel zur Probenahme entnommenen Qualitätskontrollproben. Für die 

Qualitätskontrollproben wurden Aktivkohleröhrchen des Typs BIA belegt und gemäß den 

entsprechenden IFA-Arbeitsmappen aufgearbeitet und analysiert. 

 

 

Der Auswertereport enthält: 

 

  Labormittelwerte aller Proben und Merkmale  

  Diagramme der einzelnen Merkmale pro Probe 

  Z-Scores der einzelnen Proben und Merkmale 

  Antwortenreport mit beantworteten Fragen der Teilnehmenden*  

 

Das Zertifikat für die Teilnahme wird in einer Extra-Datei hochgeladen. 

 

*Bitte beachten Sie weiterhin, dass Ihre Antworten im Antwortenreport evtl. angepasst 

wurden, damit keine Zuordnung von Labornummern zu Teilnehmenden stattfinden kann. 

 

 



Probe 1

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 1

Labor 1-Butanol Z-Score 2-Butanol Z-Score iso-Butanol Z-Score 1-Methoxy-2-Propanol Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³

26 45,23 2,8 E 92,97 1,1 42,21 -1,9 53,77 2,3 E

33 42,00 1,8 88,80 0,6 63,90 2,3 E 47,50 0,9

40 35,60 0,0 86,90 0,4 51,90 0,0

66 32,11 -0,9 83,09 -0,1 47,80 -0,8 41,42 -0,5

68 39,95 1,3 79,01 -0,6 48,48 -0,7 16,25 -6,3 FE

72 36,22 0,2 86,37 0,3 53,57 0,3 44,69 0,2

82 17,54 -5,1 FE 47,98 -4,3 FE 29,22 -4,4 FE 10,67 -7,6 FE

118 30,38 -1,4 72,66 -1,3 43,53 -1,6

136 28,32 -2,0 E 99,28 1,9 58,92 1,3 55,74 2,8 E

143 28,30 -2,0 E 70,40 -1,6 46,50 -1,1 57,00 3,1 FE

146 38,90 1,0 87,00 0,4 55,50 0,7 40,30 -0,8

158 37,20 0,5 88,00 0,5 53,60 0,3 46,70 0,7

159

167 31,00 -1,3 74,00 -1,2 45,00 -1,3 32,00 -2,7 E

188 34,48 -0,3 86,07 0,3 51,72 0,0 42,08 -0,4

199 40,70 1,5 138,00 6,5 BE 61,00 1,7 33,30 -2,4 E

236 35,60 0,0 87,90 0,5 56,60 0,9 46,50 0,7

238 28,20 -2,0 E 75,20 -1,0 43,80 -1,6 45,90 0,5

245 33,00 -0,7 82,70 -0,1 49,20 -0,5 42,10 -0,4

252

256 41,05 1,6 48,06 -4,3 FE 50,39 -0,3 44,45 0,2

263 45,20 2,7 E 88,70 0,6 68,00 3,1 E 41,60 -0,5

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 4
02.06.2026

Dieser Bericht wurde mit PROLab erstellt, einem Softwareprodukt der QuoData: https://www.quodata.de/



Probe 1

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 1

Labor 1-Butanol Z-Score 2-Butanol Z-Score iso-Butanol Z-Score 1-Methoxy-2-Propanol Z-Score

272 35,70 0,1 90,20 0,8 57,70 1,1 39,90 -0,9

294 26,05 -2,7 E 71,94 -1,4 42,17 -1,9 44,08 0,1

301 34,78 -0,2

– – – – – – – – – – – – –

Statistische Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,0 |Z|<=2,0 |Z|<=2,0 |Z|<=2,0

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 
vorgelegt haben

23 22 22 20

Mittelw ert 35,45 83,75 51,98 43,65

Soll-Stdabw . 3,55 8,37 5,20 4,36

Rel. Soll-Stdabw . 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Vergleich-Stdabw . (SR) 5,50 7,88 7,24 5,97

Rel. Vergleich-Stdabw . (VR) 15,5 % 9,4 % 13,9 % 13,7 %

Referenzw ert 40,90 98,00 58,80 48,70

ob. Toleranzgr. 42,54 100,50 62,37 52,38

unt. Toleranzgr. 28,36 67,00 41,58 34,92

Anzahl B-Ausreißer 1

Anzahl F-Ausreißer 1 2 1 3

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 
Eliminierung der Ausreißer A-D und F 
(ohne Labore, die keine Messw erte, 
sondern nur einen Status angegeben 
haben)

22 19 21 17

Erläuterung der Ausreißertypen

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 5
02.06.2026



Probe 1

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 1

Labor 1-Butanol Z-Score 2-Butanol Z-Score iso-Butanol Z-Score 1-Methoxy-2-Propanol Z-Score

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5

                   

Labor 1-Propanol Z-Score 2-Propanol Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³

26 135,18 0,8 61,81 0,8

33 154,00 2,3 E 71,00 2,4 E

40 149,00 1,9 61,90 0,8

66 125,98 0,1 57,11 -0,1

68 102,67 -1,8 33,70 -4,1 FE

72 126,07 0,1 59,87 0,4

82 22,38 -6,1 FE

118 107,88 -1,4 50,51 -1,2

136 141,10 1,3 76,92 3,4 FE

143 122,00 -0,2 58,20 0,1

146 116,00 -0,7 54,90 -0,4

158 126,40 0,1 53,80 -0,6

159 39,20 -3,2 E

167 102,00 -1,8 51,00 -1,1

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 6
02.06.2026



Probe 1

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 1

Labor 1-Propanol Z-Score 2-Propanol Z-Score

188 120,94 -0,3 58,04 0,1

199 103,00 -1,8 67,00 1,7

238 103,70 -1,7 46,20 -2,0

245 121,50 -0,3 57,40 0,0

252 59,20 0,3

256 165,47 3,2 E 66,80 1,6

263 144,00 1,5 66,50 1,6

272 122,00 -0,2 57,00 -0,1

294 109,16 -1,3 50,85 -1,1

– – – – – – –

Statistische Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,0 |Z|<=2,0

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 
vorgelegt haben

20 23

Mittelw ert 124,90 57,41

Soll-Stdabw . 12,49 5,74

Rel. Soll-Stdabw . 10,0 % 10,0 %

Vergleich-Stdabw . (SR) 18,38 7,63

Rel. Vergleich-Stdabw . (VR) 14,7 % 13,3 %

Referenzw ert 141,90 65,60

ob. Toleranzgr. 149,88 68,90

unt. Toleranzgr. 99,92 45,93

Anzahl F-Ausreißer 3

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 20 20

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 7
02.06.2026



Probe 1

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 1

Labor 1-Propanol Z-Score 2-Propanol Z-Score

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 
(ohne Labore, die keine Messw erte, 
sondern nur einen Status angegeben 
haben)

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 8
02.06.2026



Probe 2

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 2

Labor 1-Butanol Z-Score 2-Butanol Z-Score iso-Butanol Z-Score 1-Methoxy-2-Propanol Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³

26 101,03 3,8 FE 77,12 1,1 153,21 1,1 89,46 -0,4

33 97,70 3,3 E 81,10 1,7 194,30 4,1 BE 112,10 2,0

40 73,10 0,0 70,50 0,2 138,00 0,0

66 67,57 -0,8 64,31 -0,7 126,13 -0,8 89,59 -0,4

68 60,91 -1,7 71,24 0,3 114,75 -1,7 41,67 -5,5 BE

72 75,35 0,3 71,18 0,3 143,32 0,4 96,29 0,3

82 58,82 -2,0 58,01 -1,6 114,40 -1,7 63,94 -3,2 E

118 68,91 -0,6 60,54 -1,3 122,06 -1,1

136 52,44 -2,8 E 75,61 0,9 144,90 0,5 113,93 2,2 E

143 78,90 0,8 74,50 0,7 165,00 2,0 210,00 12,5 BE

146 74,00 0,1 73,10 0,5 136,00 -0,1 92,00 -0,2

158 71,10 -0,3 66,80 -0,4 133,70 -0,3 94,00 0,1

159

167 69,00 -0,6 64,00 -0,8 131,00 -0,5 79,00 -1,6

188 75,95 0,4 73,51 0,6 144,32 0,5 97,67 0,4

199 87,00 1,9 112,00 6,1 BE 175,00 2,7 E 74,40 -2,0 E

236 75,50 0,3 72,40 0,4 156,50 1,4 97,00 0,4

238 61,50 -1,6 60,70 -1,3 120,90 -1,2 97,90 0,5

245 70,30 -0,4 67,80 -0,2 133,00 -0,3 92,90 -0,1

252

256 90,75 2,4 E 36,06 -4,8 BE 136,21 -0,1 115,39 2,3 E

263 85,50 1,7 71,00 0,2 136,00 -0,1 91,50 -0,2

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 9
02.06.2026



Probe 2

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 2

Labor 1-Butanol Z-Score 2-Butanol Z-Score iso-Butanol Z-Score 1-Methoxy-2-Propanol Z-Score

272 72,20 -0,1 70,60 0,2 139,00 0,1 92,50 -0,1

294 71,24 -0,3 63,61 -0,8 124,68 -0,9 93,43 0,0

301

– – – – – – – – – – – – –

Statistische Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,0 |Z|<=2,0 |Z|<=2,0 |Z|<=2,0

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 
vorgelegt haben

22 22 22 20

Mittelw ert 73,23 69,38 137,53 93,50

Soll-Stdabw . 7,32 6,94 13,75 9,35

Rel. Soll-Stdabw . 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Vergleich-Stdabw . (SR) 10,75 6,04 15,57 12,80

Rel. Vergleich-Stdabw . (VR) 14,7 % 8,7 % 11,3 % 13,7 %

Referenzw ert 85,40 79,50 154,70 104,40

ob. Toleranzgr. 87,87 83,26 165,03 112,20

unt. Toleranzgr. 58,58 55,51 110,02 74,80

Anzahl B-Ausreißer 2 1 2

Anzahl F-Ausreißer 1

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 
Eliminierung der Ausreißer A-D und F 
(ohne Labore, die keine Messw erte, 
sondern nur einen Status angegeben 
haben)

21 20 21 18

Erläuterung der Ausreißertypen

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 10
02.06.2026



Probe 2

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 2

Labor 1-Butanol Z-Score 2-Butanol Z-Score iso-Butanol Z-Score 1-Methoxy-2-Propanol Z-Score

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5

                   

Labor 1-Propanol Z-Score 2-Propanol Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³

26 72,24 0,8 43,19 1,3

33 91,40 3,7 E 52,50 3,8 FE

40 77,90 1,6 42,10 1,0

66 59,31 -1,1 37,29 -0,2

68 71,32 0,7 29,95 -2,1 E

72 65,93 -0,2 40,91 0,7

82 25,50 -3,3 E

118 56,72 -1,5 34,60 -0,9

136 70,33 0,5 49,81 3,1 E

143 77,20 1,5 47,70 2,5 E

146 77,20 1,5 45,90 2,0 E

158 64,50 -0,4 37,10 -0,3

159 25,60 -3,3 E

167 56,00 -1,6 38,00 0,0

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 11
02.06.2026



Probe 2

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 2

Labor 1-Propanol Z-Score 2-Propanol Z-Score

188 65,30 -0,2 41,05 0,8

199 48,50 -2,8 E 45,30 1,9

238 54,40 -1,9 30,00 -2,1 E

245 62,70 -0,6 38,90 0,2

252 40,40 0,6

256 76,10 1,4 41,15 0,8

263 102,00 5,2 FE 29,20 -2,3 E

272 62,60 -0,6 38,80 0,2

294 62,34 -0,7 38,17 0,0

301 36,03 -0,5

– – – – – – –

Statistische Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,0 |Z|<=2,0

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 
vorgelegt haben

20 24

Mittelw ert 66,95 38,11

Soll-Stdabw . 6,69 3,81

Rel. Soll-Stdabw . 10,0 % 10,0 %

Vergleich-Stdabw . (SR) 10,32 6,61

Rel. Vergleich-Stdabw . (VR) 15,4 % 17,3 %

Referenzw ert 72,30 43,80

ob. Toleranzgr. 80,34 45,74

unt. Toleranzgr. 53,56 30,49

Anzahl F-Ausreißer 1 1

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 12
02.06.2026



Probe 2

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 2

Labor 1-Propanol Z-Score 2-Propanol Z-Score

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 
Eliminierung der Ausreißer A-D und F 
(ohne Labore, die keine Messw erte, 
sondern nur einen Status angegeben 
haben)

19 23

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 13
02.06.2026



Probe 3

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 3

Labor n-Butylacetat Z-Score Cumol Z-Score Ethylbenzol Z-Score Methylcyclohexan Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³

26 62,50 0,7 111,25 -0,4 51,50 -0,2 71,10 -0,8

33 59,20 0,1 121,60 0,5 56,50 0,8 82,30 0,7

40 52,40 -1,1 97,50 -1,6 43,31 -1,7 71,70 -0,7

55 53,50 -0,9 97,10 -1,6 45,50 -1,3

66 54,07 -0,8 116,05 0,0 46,17 -1,2 66,67 -1,4

68 67,50 1,5 151,58 3,1 E 65,58 2,5 E 89,08 1,6

72 57,88 -0,1 114,83 -0,1 54,57 0,4 68,30 -1,1

82 55,81 -0,5 113,10 -0,2 51,67 -0,2 72,95 -0,5

118 98,24 -1,5 45,56 -1,3 63,94 -1,7

136 64,04 0,9 120,98 0,5 54,36 0,4 90,60 1,8

143 100,00 7,1 BE 97,20 -1,6 41,90 -2,0 E 100,00 3,0 E

146 57,90 -0,1 113,30 -0,2 51,40 -0,2 74,10 -0,4

158 56,90 -0,3 105,30 -0,9 48,00 -0,9 79,10 0,3

159 29,30 -4,4 BE

162 135,33 1,7 59,82 1,4 88,03 1,4

167 77,00 3,1 BE 109,00 -0,6 52,00 -0,1 73,00 -0,5

188 59,42 0,1 114,26 -0,1 52,54 0,0 74,34 -0,4

199 60,20 0,3 136,00 1,8 49,50 -0,6

236 62,60 0,7 124,70 0,8 52,70 0,0

238 81,70 3,9 BE 129,20 1,2 55,50 0,6 88,50 1,5

239 191,10 6,5 BE 66,60 2,7 E

245 61,00 0,4 112,60 -0,3 50,70 -0,3 72,00 -0,7

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 14
02.06.2026



Probe 3

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 3

Labor n-Butylacetat Z-Score Cumol Z-Score Ethylbenzol Z-Score Methylcyclohexan Z-Score

252

256 60,19 0,3 121,08 0,5 55,88 0,6 69,08 -1,0

263 49,90 -1,5 104,00 -1,0 47,70 -0,9 70,70 -0,8

272 58,90 0,1 114,00 -0,1 52,20 -0,1 74,00 -0,4

294 61,22 0,4 63,72 -4,5 BE 61,22 1,7 86,21 1,2

300 282,96 14,5 BE 98,99 8,9 BE

301 56,50 -0,4 51,84 -0,1

309 59,00 0,1 70,00 -0,9

– – – – – – – – – – – – –

Statistische Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

Bew ertung |Z|<=2,0 |Z|<=2,0 |Z|<=2,0 |Z|<=2,0

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 
vorgelegt haben

24 26 28 22

Mittelw ert 58,60 115,57 52,47 77,08

Soll-Stdabw . 5,86 11,56 5,25 7,71

Rel. Soll-Stdabw . 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Vergleich-Stdabw . (SR) 4,10 13,65 6,12 9,46

Rel. Vergleich-Stdabw . (VR) 7,0 % 11,8 % 11,7 % 12,3 %

Referenzw ert 64,40 118,00 54,00 78,40

ob. Toleranzgr. 70,32 138,69 62,96 92,49

unt. Toleranzgr. 46,88 92,46 41,98 61,66

Anzahl B-Ausreißer 3 3 2

Anzahl F-Ausreißer

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 21 23 26 22

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 15
02.06.2026



Probe 3

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 3

Labor n-Butylacetat Z-Score Cumol Z-Score Ethylbenzol Z-Score Methylcyclohexan Z-Score

Eliminierung der Ausreißer A-D und F 
(ohne Labore, die keine Messw erte, 
sondern nur einen Status angegeben 
haben)

Erläuterung der Ausreißertypen

A: Einzelausreißer Grubbs

B: abw . Labormittelw ert Grubbs

C: überh. Labor-Stdabw . Cochran

D: manuell entfernt

E: Mittelw ert außerhalb Tol.-Bereich

F: |Z-Score|>3,5

                         

Labor n-Octan Z-Score Toluol Z-Score 1,2,4-Trimethylbenzol Z-Score o-Xylol Z-Score

Einheit mg/m³ mg/m³ mg/m³ mg/m³

26 85,72 0,9 54,25 -0,5 51,00 -1,1 91,00 -0,4

33 75,70 -0,4 62,70 0,9 18,70 -6,7 BE 98,40 0,4

40 72,70 -0,8 53,30 -0,7 50,40 -1,2 80,20 -1,5

55 66,70 -1,5 54,50 -0,5 42,70 -2,5 E 85,90 -0,9

66 71,61 -0,9 51,85 -1,0 52,35 -0,8 86,91 -0,8

68 96,83 2,3 E 68,58 2,0 80,33 4,1 FE 116,08 2,3 E

72 72,34 -0,8 56,07 -0,2 59,60 0,4 95,22 0,1

82 79,08 0,0 56,34 -0,2 59,69 0,5 92,58 -0,2

118 67,47 -1,4 49,95 -1,3 54,35 -0,5 84,86 -1,0

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 16
02.06.2026



Probe 3

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 3

Labor n-Octan Z-Score Toluol Z-Score 1,2,4-Trimethylbenzol Z-Score o-Xylol Z-Score

136 95,10 2,1 E 61,03 0,6 66,76 1,7 105,72 1,2

143 120,00 5,2 BE 44,70 -2,2 E 41,60 -2,7 E 68,00 -2,8 E

146 77,90 -0,1 56,00 -0,2 62,20 0,9 95,40 0,1

158 69,10 -1,2 53,20 -0,7 59,30 0,4 88,40 -0,6

159 35,60 -3,8 BE 54,60 -4,2 FE

162 64,57 -1,8 64,58 1,3 71,28 2,5 E 110,04 1,7

167 76,00 -0,4 57,00 -0,1 63,00 1,0 97,00 0,3

188 78,55 0,0 56,87 -0,1 63,25 1,1 96,28 0,2

199 88,40 1,2 51,50 -1,0 94,70 0,0

236 81,20 0,3 57,80 0,1 61,60 0,8 100,50 0,7

238 94,30 2,0 59,20 0,3 67,60 1,8 108,60 1,5

239 71,90 2,5 E 100,00 7,5 BE 130,70 3,9 FE

245 76,50 -0,3 55,70 -0,3 61,30 0,7 94,60 0,0

252 54,50 -0,5

256 82,45 0,5 55,81 -0,3 49,23 -1,4 92,39 -0,2

263 75,10 -0,5 52,90 -0,8 59,80 0,5 90,90 -0,4

272 78,40 0,0 56,70 -0,1 62,90 1,0 96,10 0,2

294 86,21 0,9 72,46 2,6 E 41,23 -2,8 E 143,67 5,2 FE

300 57,96 0,1 184,08 9,5 BE

301 54,41 -0,5 59,85 0,5 92,83 -0,2

309 55,00 -0,4 96,00 0,2

– – – – – – – – – – – – –

Statistische Methode ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2 ISO 5725-2

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 17
02.06.2026



Probe 3

Organische Lösemittel 2026
Zusammenfassung der Labormessergebnisse

Probe 3

Labor n-Octan Z-Score Toluol Z-Score 1,2,4-Trimethylbenzol Z-Score o-Xylol Z-Score

Bew ertung |Z|<=2,0 |Z|<=2,0 |Z|<=2,0 |Z|<=2,0

Anzahl der Labore, die Ergebnisse 
vorgelegt haben

24 29 26 29

Mittelw ert 78,78 57,33 57,06 94,34

Soll-Stdabw . 7,88 5,73 5,71 9,43

Rel. Soll-Stdabw . 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Vergleich-Stdabw . (SR) 9,01 6,13 8,29 9,80

Rel. Vergleich-Stdabw . (VR) 11,4 % 10,7 % 14,5 % 10,4 %

Referenzw ert 80,20 60,50 65,60 106,90

ob. Toleranzgr. 94,54 68,80 68,48 113,21

unt. Toleranzgr. 63,02 45,86 45,65 75,48

Anzahl B-Ausreißer 1 1 2 1

Anzahl F-Ausreißer 1 3

Anzahl teilnehmender Labore, nach der 
Eliminierung der Ausreißer A-D und F 
(ohne Labore, die keine Messw erte, 
sondern nur einen Status angegeben 
haben)

23 28 23 25

PROLab Plus V. 2025.11.6.0  Seite 18
02.06.2026



Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

1
1-Butanol

35,45 mg/m³
5,50 mg/m³
15,5%
40,90 mg/m³
28,36 - 42,54 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
24,82 und 46,09 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
23 
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

1
2-Butanol

83,75 mg/m³
7,88 mg/m³
9,4%
98,00 mg/m³
67,00 - 100,50 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
58,62 und 108,87 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
22 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

1
iso-Butanol

51,98 mg/m³
7,24 mg/m³
13,9%
58,80 mg/m³
41,58 - 62,37 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
36,38 und 67,57 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
22 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

1
1-Methoxy-2-Propanol

43,65 mg/m³
5,97 mg/m³
13,7%
48,70 mg/m³
34,92 - 52,38 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
30,55 und 56,74 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
20 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

1
1-Propanol
ISO 5725-2
10,0% (Limited)
20

124,90 mg/m³
18,38 mg/m³
14,7%
141,90 mg/m³
99,92 - 149,88 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
87,43 und 162,37 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

1
2-Propanol

57,41 mg/m³
7,63 mg/m³
13,3%
65,60 mg/m³
45,93 - 68,90 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
40,19 und 74,64 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
23 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

2
1-Butanol

73,23 mg/m³
10,75 mg/m³
14,7%
85,40 mg/m³
58,58 - 87,87 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
51,26 und 95,19 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
22 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

2
2-Butanol

69,38 mg/m³
6,04 mg/m³
8,7%
79,50 mg/m³
55,51 - 83,26 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
48,57 und 90,20 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
22 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

2
iso-Butanol

137,53 mg/m³
15,57 mg/m³
11,3%
154,70 mg/m³
110,02 - 165,03 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
96,27 und 178,79 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
22 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

2
1-Methoxy-2-Propanol

93,50 mg/m³
12,80 mg/m³
13,7%
104,40 mg/m³
74,80 - 112,20 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
65,45 und 121,55 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
20 

Labor

68 82 19
9

16
7 26 66 26
3

14
6

27
2

24
5

29
4

15
8 72 23
6

18
8

23
8 33 13
6

25
6

14
3

m
g/
m
³

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

Refe
ren

zw
ert

Mitt
elw

er
t

Toleranzgrenze

Toleranzgrenze

Alarmgrenze

Alarmgrenze

E

E

E E

41
,6

7

21
0,

00

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
29.05.2026 

 Seite 28 



Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

2
1-Propanol

66,95 mg/m³
10,32 mg/m³
15,4%
72,30 mg/m³
53,56 - 80,34 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
46,86 und 87,03 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
20 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

2
2-Propanol

38,11 mg/m³
6,61 mg/m³
17,3%
43,80 mg/m³
30,49 - 45,74 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
26,68 und 49,55 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
24 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

3
n-Butylacetat

58,60 mg/m³
4,10 mg/m³
7,0%
64,40 mg/m³
46,88 - 70,32 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
41,02 und 76,18 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
24 
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

3
Cumol

115,57 mg/m³
13,65 mg/m³
11,8%
118,00 mg/m³
92,46 - 138,69 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
80,90 und 150,25 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
26 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

3
Ethylbenzol

52,47 mg/m³
6,12 mg/m³
11,7%
54,00 mg/m³
41,98 - 62,96 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
36,73 und 68,21 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
28 

Labor
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

3
Methylcyclohexan
ISO 5725-2
10,0% (Limited)
22

77,08 mg/m³
9,46 mg/m³
12,3%
78,40 mg/m³
61,66 - 92,49 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
53,95 und 100,20 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

3
n-Octan

78,78 mg/m³
9,01 mg/m³
11,4%
80,20 mg/m³
63,02 - 94,54 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
55,15 und 102,41 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
24 

Labor

16
2 55 11
8

15
8 66 72 40 26
3 33 16
7
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

3
Toluol

57,33 mg/m³
6,13 mg/m³
10,7%
60,50 mg/m³
45,86 - 68,80 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
40,13 und 74,53 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
29 

Labor

15
9

14
3

11
8 66 26
3

15
8 40 26 30
1

25
2 55 30
9

24
5
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6

14
6 72 82 27
2

18
8
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

3
1,2,4-Trimethylbenzol

57,06 mg/m³
8,29 mg/m³
14,5%
65,60 mg/m³
45,65 - 68,48 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
39,95 und 74,18 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
26 

Labor

33 29
4

14
3 55 25
6 40 26 19
9 66 11
8

15
8 72 82 26
3

30
1

24
5

23
6

14
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Einzeldarstellung
Organische Lösemittel 2026

Probe: Mittelw ert:
Merkmal:
Statistische Methode:
Rel. Soll-Stdabw .:
Anzahl Labore:

Vergleich-Stdabw . (SR):

Referenzw ert:
Rel. Vergleich-Stdabw . (VR):

Toleranzbereich:
Alarmgrenzen:

3
o-Xylol

94,34 mg/m³
9,80 mg/m³
10,4%
106,90 mg/m³
75,48 - 113,21 mg/m³ (|Z-Score| <= 2,0)
66,04 und 122,65 mg/m³ (|Z-Score| = 3,0)

ISO 5725-2 
10,0% (Limited)
29 

Labor

15
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3 40 11
8 55 66 15
8
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6 82 30
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Übersicht Z-Scores
Organische Lösemittel 2026

1Probe:

Z-Score
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

1-Butanol 2-Butanol iso-Butanol 1-Methoxy-2-Propanol 1-Propanol 2-Propanol

La
bo

r

26
33
40
66
68
72
82

118
136
143
146
158
159
167
188
199
236
238
245
252
256
263
272
294
301

2,7

2,8
2,3

2,3

2,8

2,3 2,4

6,5

3,1

3,1

3,2

3,4

-2,7

-2,7

-2,4

-5,1 -4,3

-4,3

-4,4

-6,3

-7,6

-4,1

-6,1

-3,2

Ausw ertung = ISO 5725-2; Sollw ert = M; Soll-Stdabw . = L; |Z-Score| <= 2
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Übersicht Z-Scores
Organische Lösemittel 2026

2Probe:

Z-Score
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

1-Butanol 2-Butanol iso-Butanol 1-Methoxy-2-Propanol 1-Propanol 2-Propanol

La
bo

r

26
33
40
66
68
72
82

118
136
143
146
158
159
167
188
199
236
238
245
252
256
263
272
294
301

2,4

2,7

2,2

2,3

2,5

3,8
3,3

6,1

4,1

12,5

3,7

5,2

3,8

3,1-2,8

-2,8

-2,3

-2,1

-2,1

-4,8

-5,5

-3,2 -3,3

-3,3

Ausw ertung = ISO 5725-2; Sollw ert = M; Soll-Stdabw . = L; |Z-Score| <= 2
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Übersicht Z-Scores
Organische Lösemittel 2026

3Probe:

Z-Score
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3

Merkmal

n-Butylacetat Cumol Ethylbenzol Methylcyclohexan n-Octan Toluol 1,2,4-Trimethylbenzol o-Xylol

La
bo

r

26
33
40
55
66
68
72
82

118
136
143
146
158
159
162
167
188
199
236
238
239
245
252
256
263
272
294
300
301
309

2,5

2,7

2,1

2,3

2,5

2,6

2,5

2,3

7,1

3,1

3,9

3,1

6,5

14,5 8,9

3,0 5,2

4,1

7,5 3,9

5,2
9,5

-2,2

-2,8

-2,7

-2,5

-2,8

-4,5

-4,4 -3,8

-6,7

-4,2

Ausw ertung = ISO 5725-2; Sollw ert = M; Soll-Stdabw . = L; |Z-Score| <= 2
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Organische Lösemittel 2026 mit eigener Probenahme      
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Probenträgertyp Probenahmepumpe

33 SKC Universal-Luftprobennahmepumpe Typ 224

40 Gilian LFS 113

66 GSA SG 350

Aktivkohleröhrchen 

Aktivkohleröhrchen                                                                                                            

Dräger Aktivkohleröhrchen Typ G 

72 SG350 von GSA

136 SKC 220-3100

143 GIL-AIR plus

146 Gilian GilAir-5 (Fa. Sensidyne) mit CF Modul

158 Gilian LFS-113 DC Low  Flow  Sampler

159 PAS-Pumpe GSA

188 SG5100 und SG4000

236 Sensidyne Gilian LFS-113

245 GilAir+

252 GilAir 5 low  flow , GilAir Plus, SG 5200

263 GSA Messgerätebau GmbH / Typ: SG350ex

272 GilAir Plus

294 GilAir Plus

300 GilAir Plus

Dräger Charcoal Tube 

A-Kohle (VOC) / Silika-Gel (Alkohole) 

Dräger Röhrchen Aktivkohle Typ BIA (Lot: ARRK-1181)             

                                                                                      

Aktivkohleröhrchen Typ B/G der Firma Dräger 

Aktivkohleröhrchen DRÄGER Typ B 

 

Dräger AK Typ BIA 

Aktivkohle Typ BIA 

Aktivkohleröhrchen Typ: G (Fa. Dräger) 
Aktivkohle Typ BIA 

Dräger, Aktivkohle 

Dräger Typ NIOSH 

                  

Teilnehmer Volumenstrom Probenahmepumpe Volumenstrommessung

33 50-500 ml Bios Defender 510

40 30 mL/min // 200 mL/min // 40 mL/min DryCal DC-Lite

66 0,333 l/min Analyt-MTC

72 333ml/min Defender 520 --> 50-5000ml --> von MesaLab

136 0,333 l/h Casella - Flow  detective

143 0,35 ml/min (VOC) / 0,03 ml/min (Alkohole) Flow meter

146 0,33 L/min Seifenblasen-Durchflussmesser Gilibrator 2 (Fa. Sensidyne)

158 10 ml/min Bios Int. Corp. Defender 510-L Rev C1

159 0,333 l/min DryCal, Defender 510

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
28.05.2026
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Organische Lösemittel 2026 mit eigener Probenahme              
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Volumenstrom Probenahmepumpe Volumenstrommessung

188 40 l/h nach IFA Gilibrator

236 30 mL/min MesaLabs Bios DryCal Definer 220

245 0,333 l/min Massendurchflussmesser TSI 4106

252 0,33 l/min Gilian Gilibrator 3

263 0,333 l/min TSI / Massendurchflussmesser (Massflow meter) / Typ: 5200

272 0,167 l/min DryCal Defender 510-H

294 0,33 - 0,35 l/min TSI 4116

300 24 L/h Gilibrator 2

   

Teilnehmer Probenahmedauer

33 60-120 min

40 RUN 1&2: 120 min; RUN 3: 90 min & 120 min

66 120 Minuten

72 1h --> 120min

136 120 Minuten

143 ca. 120 min

146 30 Minuten

158 10, 15 und 30 min

159 30 min und 1 h

188 120 min

236 15 - 30 min

245 120 min

252 120 min

263 Je Prüfgas: 1 x 120 min / 3 x 45 min / 3 x 30 min / 3 x 15 min

272 120 min

294 116-120 Minuten

300 50 bis 70 Minuten

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
28.05.2026
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Organische Lösemittel 2026 mit eigener Probenahme        
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Analysenmethode

33

40

66

72

143

146

158

188

236

245

252

263

Hausmethode SOP M110, SOP M100 

DFG-Methode Nr. 5 / DFG-Methode Lösemittelgemische Nr. 3 / Hausmethoden 

IFA 7733, IFA 7732, IFA 7322, IFA 8415, IFA 6386, IFA 6387, IFA 6385, IFA 7569 
Hausmethode in Anlehnung an IFA-Arbeitsmappe 

DFG 1 (VOC) und 3 (Alkohole); Untervergabe nach IFA 7733/7732/7322 

IFA 7732 2011, IFA 7733 2015, NIOSH 1400 1994, NIOSH 1450 2003, NIOSH 2554 2003

Hausmethode                                                                                                                             

IFA 

DFG-Methode „Lösemittelgemische“ Nr. 6 (10/2013) 

DFG-Luftanalysenband 1 

Hausinterne Methode 

IFA 7735 / IFA 7330 

272 NIOSH 1400 1994 (Butanol, Propanol); NIOSH 1450 2003 (n-Butylacetat); IFA 7733 2005 (Propylbenzol, Ethylbenzol, Toluol, Trimethylbenzol, Xylol); IFA 7732 2011 (Methylcyclohexan, n-
Octan); NIOSH 2554 2003 (1-Methoxy-2-Propanol)

294 IFA

300 in Anlehnung an IFA 7732 und IFA 7733

  

Teilnehmer Sammel- Kontrollschicht getrennt 
33

40

66

72

143

146

158

159

236

245

ja 

nein 

ja 

ja 

nein (VOC) / ja (Alkohole) 
 

ja 

ja 

 

ja 

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
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Organische Lösemittel 2026 mit eigener Probenahme             
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Sammel- Kontrollschicht getrennt 

252 ja

263 ja

272 Ja

294 nein

300 Wurde bei einer Probe mit der größten Sammelrate gemacht, es gab keinerlei Durchbrüche!

  

Teilnehmer Desorptionslösung Desorptionsvolumen

33

40

72

143

146

158

159

236

245

252

263

272

294

300

Benzylalkohol 

H2O / CS2 / CS2+1-Propanol (95:5 vv) / Dichlormethan/Methanol/Wasser 65/33/2 (v/v)

Benzylalkohol 

CS2 (VOC) / dest. H2O (Alkohole) 

Schw efelkohlenstoff, Dichlormethan/Methanol (7:3) 

 

Desorptionsmittel: 25ml CS2 mit 10µl IS n-Hexan 
 

Ternäres Gemisch 

DMF:CS2 (60:40) 

PG 1 und PG 2 ternäres Gemisch, PG3 CS2 

Schw efelkohlenstoff (unpolare) und 7:3 Dichlormethan/Methanol (polare) 

Gemisch aus Dichlormethan und Methanol bzw . DMF 

Schw efelkohlenstoff 

1 ml 

10 mL/ 5 mL/ 1,5 mL 

5ml 

3 (VOC) / 10 (Alkohole) 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                      

2 ml 
 

4 ml 

5 ml 

5 mL 

10 mL 

1 

1 mL 

   

Teilnehmer Gaschromatograph (GC) Probeninjektion

33

40

72

143

146

Headspace 
split 

Split 50:1 

split /split 

 

PE-HS 
7890B 

Agilent 7890B 

Agilent 7890A / Agilent 8890 

 

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
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Organische Lösemittel 2026 mit eigener Probenahme            
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Gaschromatograph (GC) Probeninjektion

158 GC/MS (Agilent 7890/5975c)

159 Agilent 7890B

236 Agilent 7890A

245 Thermo Trace GC 1310

252 Shimadzu GC 2010 Plus

263 Perkin Elmer Autosystem FID

272 Agilent 7890B und Agilent 7820A

294 Agilent GC 6890 N (Headspace) / Agilent 7890A (GC)

300 Agilent 6890N

splitmodus                                                       

splitlos 

split 

split 
split 

split 

split/splitless 

splitlos 

split 

   

Teilnehmer Trägergas

33

40

72

143

146

158

159

236

245

252

263

272

294

300

Helium 

Helium 

Helium 
He / He 

                                                                                                                

Helium 

Helium 

He 

Stickstoff 5.0 

Helium 

Stickstoff 

Stickstoff 

Helium 
Stickstoff 

  

Teilnehmer Trennsäule

33 DB-VRX

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
28.05.2026
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Organische Lösemittel 2026 mit eigener Probenahme            
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Trennsäule

40

72

143

146

158

159

236

245

252

263

272

294

300

DB-1, 60 m, 0,32 mm, 5 µm // HP-5ms, 30 m, 0,25 mm, 0,25 µm 

Zebron ZB-Wax 30m x 0,25mm x 0,25µm 

HP-VC 60x200x1,1 

 
Resteck RTX-1 60m, ID 0,25 x 1µm 

HP-5ms Ultra Inert 

DB-624 

Phenomenex ZB-5 (60 m x 0,32 mm x 1,0 µm) 

Rxi-5 Sil MS 

Quadrex 5% Phenyl Methyl Silicon, 50 m, 0,32 mm, 2,5 µm; Quadrex Methyl 7 %, Cyanopropyl 7%, Phenylsilicon, 50 m, 0,32 mm, 1 µm

OPTIMA 1 (unpolare) und OPTIMA WAX (polare) 

RTX-Wax, 30 m 0,25 mm* 0,5m / RTX_Volatile 30m, 0,25 mm*1µm 

DB-WAX 60m x 0,250mm x 0,25µm und DB-5 60m x 0,250mm x 0,25µm 

  

Teilnehmer Detektor Auswertung

33

40

72

143

146

externer Standard 

interner Standard 

externer Standard 

intern 

 

158

159 interner Standard, externe Kalibrierung

236 ESTD

245 extern

252 Interner Standard

263 externe Kalibrierung, Verw endung interner Standards

272 Externer Standard

294 interner Standard

FID 

MS 

FID 

single Quadrupol MSD 

                                                                                           

MSD Agilent 5975C 

FID 

FID 

FID 
FID 

Doppelsäulen-FID 

FID 

Agilent MSD 5973 (Headspace) / Agilent 5975C (GC) 

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
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Organische Lösemittel 2026 mit eigener Probenahme          
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Detektor Auswertung

300 FID interner Standard

   

Teilnehmer Wiederfindungsraten Datum der Analyse

33 ja

40 ja

66

72 ja

136

143

146

159

236

245

252

263

272

294

300

siehe Oben 
26.02.2026/ 27.02.2026 / 06.03.2026 

03.03.2026 

siehe oben 

16.4.2026 

26.02.2026 (04.03.2026 Nachmessung) (VOC) / 12. und 17.03.2026 (Alkohole)  

                                                                                                                                    

19.03.2026 

5.3.2026 

09. - 13.03.2026 

31.03.2026 
05. März bis 10. März 2026 

Eingang am 02.03.2026, Ausgang am 11.03.2026 

16.03/17.03.2026 

12.03.2026 

nein 

                                                                                                            

ja 

nein 

nein 

nein 
nein 

Ja 

Ja 

nein 

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
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Organische Lösemittel 2026                             
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Probenträgertyp

26 AK

55

68 Aktivkohleröhrchen

82 Typ Bia

118 NIOSH

162 NIOSH

167 NIOSH Charcoal Tubes

199 NIOSH

238 /

239

256

301

309

Dräger Aktivkohleröhrchen, Typ NIOSH 

                                                                                                                                                            

Dräger Aktivkohle Typ Bia: 6733011 

              

Teilnehmer Analysenmethode

26

55

68

82

118

162

167

199

238

256

Ausschließlich mittels entsprechender IFA-Methoden 

GCMS 

Eigene Methode 

Hauseigene Methode 

Inhouse-Methode in Anlehnung an IFA-Arbeitsmappen 

Hausmethode, angelehnt an IFA-Kennzahlen 7732 und 7733

Internal Method 

Hausmethode, angelehnt an VDI 2100 Blatt 2 

                                                                                                 

VDI 2100 Blatt 2 
301 Sample 1 – The NIOSH 1405:1994 analytical method w as used. Sample 2 – The NIOSH 1400:1994 analytical method w as used. Sample 3 – An in-house method based on the NIOSH 

1501:2003 and NIOSH 1450:2003 methods w as used.

309 IFA 7732 (Methylcyclohexan) IFA 7733 (Toluol, Xylol), IFA 7322 (n-Butylacetat)

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
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Organische Lösemittel 2026                             
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Sammel- Kontrollschicht getrennt 
26 nein, gemeinsame Aufarbeitung/Analyse

55 yes

68 Ja

82 Ja

118 nein, zusammen

162 Nein

167 Yes

199 nein

238 yes

256 nein

301 Yes, the coal sections w ere separated for analysis.

309 ja

  

Teilnehmer Desorptionslösung

26 Probe 1 &2: ternäres Gemisch. Aufgrund eines internen Fehlers beim Anlegen der Probe 3 w urde diese mit lediglich mit CS2 extrahiert. Regulär w ird für alle betroffenen Methode 
ternäres Gemisch verw endet.

55 CS2

68 CS2

82 CS2

118 ternäres Gemisch (CH2CL2:CS2:MeOH) = 60:35:5

162 Schw efelkohlenstoff

167 CS2

199 Benzylalkohol

238 Sample 1 : CS2/DCM 90/10 Sample 2 et sample 3 : CS2

256 Diethylether und CS2

301 Sample 1 – 1 mL of Carbon Sulphide w ith 5% (v/v) 2-Propanol. Sample 2 – 1 mL of Carbon Sulphide w ith 1% (v/v) 2-Butanol. Sample 3 – 1 mL of Carbon Sulphide.

309 Methylenchlorid (60%) Schw efelkohlenstoff (35%) Methanol (5%)

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
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Organische Lösemittel 2026                             
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Desorptionsvolumen

26 10 mL je Schicht.

55 2

68 1 ml

82 3 ml

118 10mL

162 1 ml

167 1,5 mL

199 5 mL

238 2 mL

256 2x 5 mL

301 For each sorbent section, 1 mL of desorption solution w as used.

309 10 ml

  

Teilnehmer Gaschromatograph (GC)

26 Agilent 5975C

55 Agilent

68 Agilent 8890

82 Agilent 7890A

118 Agilent 7890A

162 Shimadzu GC-2010 Plus

167 Agilent 7890 and Agilent 8890

199 Headspace-GC/MS

238 Sample 2 et sample 3 : GC-MS Sample 1 : GC-FID

256 Agilent Technologies 7890B

301 We used an Agilent Technologies 6890N gas chromatograph, equipped w ith a 7683 Series autosampler, a 7683 Series automatic injector, a flame ionisation detector, and ChemStation 
G2070AA Revision A.09.03 softw are.

309 Trace GC 1310
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Organische Lösemittel 2026                                
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Probeninjektion

26 Split

55 split

68 split

82 split

118 on-column

162 split

167 Splitless (Agilent 7890) and on-column (Agilent 8890)

199 split

238 split

256 splitlos

301 The samples w ere injected in split mode: Sample 1 – Split ratio – 5:1 Sample 2 – Split ratio – 10:1 Sample 3 – Split ratio – 15:1

309 split

  

Teilnehmer Trägergas

26 Stickstoff

55 Helium

68 Helium

82 Stickstoff

118 Stickstoff

162 Wasserstoff

167 He (7890), N2 (8890)

199 Helium

238 Hydrogen

239 Helium

256 Helium

301 The carrier gas used w as helium.

309 Helium

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
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Organische Lösemittel 2026                             
Fragen und Antworten 

Teilnehmer Trennsäule

26 Alkohole: Säule DB Wax UI , andere Komponenten: Mit Rtx VMS 60m

55 rtx502.2

68 VOCOL 60m x 0.25mm x 1.5µm

82 HP5 30m 0,32µm X 0,25µm

118 DB-5 / DB-WAX

162 Rtx DHA-50 (50m x 0.20 mm ID x 0.5 µm)

167 Agilent DB 624 30m, 0,25mm id, 1,4 µm (Agilent 7890N), Restek Porapak PS 80/20 2m, 2mm id (Agilent 8890)

199 DB-1701 und DB-5.625

238 DB624

256 RTx-624 (L = 40 m, ID = 0.18 mm, FD = 1 µl)

301 Capillary column, Cronus, CGB-WAX, (L=30 m; ID=0.32mm; Film=0.25µm), P/N CG-140233 S/N NF-30352, w as used.

309 DB 5 (60m Länge, Innendurchmesser 0,25mm, Filmdicke 0,25µm) und HP Innow ax (60m Länge, Innendurchmesser 0,25mm, Filmdicke 0,25µm)

  

Teilnehmer Detektor

26 MS

55 MS

68 FID

82 FID

118 FID

162 FID

167 FID

199 MS

238 Sample 2 et sample 3 : GC-MS Sample 1 : GC-FID

256 MSD

301 A flame ionization detector w as used.

309 FID

  

Teilnehmer Auswertung

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
28.05.2026
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Teilnehmer Auswertung

26 intern

55 internal

68 Externer Standard

82 Quantifizierung über Internen Standard, Identifikation über Retentionszeiten der Bezugssubstanzen

118 interner Standard

162 Interner Standard

167 Internal Standard

199 externe Standards mit Korrektur über internen Standard

238 internal

256 Interner Standard

301 The quantification and identification of organic compounds is based on the areas of the peaks obtained using the external standard method.

309 Interner Standard

  

Teilnehmer Wiederfindungsraten

26 ja

55 yes

68 Nein

82 Nein

162 Ja

167 No

199 nein

238 No

256 ja

301 The results obtained have not been corrected w ith the recovery rates.

309 nein

  

Teilnehmer Datum der Analyse

26 06.-27.03.2026

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
28.05.2026
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Teilnehmer Datum der Analyse

55 9/04/2026

68 31.03.2026

82 05 / 16.03.2026

118 12.03.2026

162 06.03.2026

167 24.Mar.2026

199 24.03.26 - 16.04.26

238 03/03/2026

256 11.03.2026

301 The samples w ere analysed on the follow ing dates: Sample 1 – 1 April 2026 Sample 2 – 6 April 2026 Sample 3 – 20 March 2026

309 13.03.2026

PROLab Plus V. 2025.11.6.0
28.05.2026
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